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Предлагается устройство измерения напряженности магнит- 
ной составляющей электромагнитного поля. В качестве чув- 
ствительного элемента устройства измерения напряженности 
магнитного поля предложено использовать магнитодиоды, а 
для улучшения чувствительности применить метод гологра- 
фической интерферометрии. Предлагаемый измеритель со- 
стоит из калибровочной антенны, подключенной к выходу 
калибровочного генератора и последовательно соединенных 
магнитодиода, фильтра, усилитель-корректора, интерферен- 
ционно-голографической системы и измерительного прибора. 
Калибровочный генератор сделан перестраиваемым. Приме- 
нение рассмотренного выше метода измерения напряженно- 
сти магнитной составляющей электромагнитного поля позво- 
лит существенно повысить точность и удобство измерений, 
даст возможность создавать высокочувствительные, малога- 
баритные, сравнительно простые в эксплуатации приборы, 
обеспечивающие возможность сопряжения с различными 
устройствами вывода и наглядности информации. Кроме того, 
отпадает необходимость в периодической поверке измерителя 
в стационарных условиях специализированного центра. 
Калибровка измерителя используется для осуществления по- 
стоянной и своевременной коррекции изменений, связанных 
со старением, температурой, давлением и тряской. 
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Введение. В настоящее время необходимость измерять параметры магнитных полей возникает во многих об- 


ластях науки и техники. В качестве примеров можно привести следующие случаи: при исследовании магнитного поля 


Земли, планет и космического пространства; в криогенной электронике; при геологической разведке полезных иско- 


паемых; при исследовании магнитных полей биологических объектов в медицине; при неразрушающем контроле ма- 
териалов и изделий; при измерении токов без разрыва цепи; в приборостроительной, машиностроительной, электрон- 
НОЙ И радиотехнической промышленности. Каждая из этих областей предъявляет свои требования к диапазону и точ- 


ности измерений, частотному диапазону измеряемых величин, условиям эксплуатации средств измерений. 
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Для измерения напряженности магнитного поля используют различные виды приборов [1-9], которые упро- 
щают процесс измерений, а иногда позволяют расширить диапазон измеряемых величин и повысить точность измере- 
ний. 

Анализ чувствительных элементов, используемых в измерителях параметров электромагнитных полей и оп- 
тических методов преобразования измеряемых физических величин, позволяет сделать вывод о перспективности ис- 
пользования полупроводниковых магниточувствительных элементов и методов голографической интерферометрии 
при проектировании таких устройств. 

Основная часть. В качестве чувствительного элемента прибора измерения напряженности магнитного 
поля предложено использовать магнитодиоды, а для увеличения их точности определения (чувствительности 
магнитодиодов) использовать метод голографической интерферометрии. 

Предлагаемый измеритель (рис.1) состоит из калибровочной антенны 1, подключенной к выходу калибровоч- 
ного генератора 2 и последовательно соединенных магнитодиода 3, фильтра 4, усилитель-корректора 5, интерферен- 
ционно-голографической системы 6 [10], измерительного прибора 7. Калибровочный генератор сделан перестраивае- 


Ре 


Рис. 1. Структурная схема измерителя напряженности 


МЫМ. 





магнитной составляющей электромагнитного поля 


Антенна расположена как можно ближе к магнитодиоду. Результат заключается в повышении чувствитель- 
ности и удобства измерений. Кроме того, отпадает необходимость в периодической поверке измерителя в стационар- 
ных условиях специализированного центра. 

Измеритель работает следующим образом. Вначале, при установке чувствительности измерителя, на магнито- 
диод 3 воздействуют стандартным равномерным переменным электромагнитным полем заданной напряженности 
формируемого, например, кольцами Максвелла в соответствии с [7]. Данное поле магнитодиодом преобразуется в 
электрический сигнал, который усиливается регулируемыми усилителями 5 и 6, и подается на прибор 7. Изменяя уси- 
ление устройств 5 и 6 на измерительном приборе 7, устанавливают значение, соответствующее заданной напряженно- 
сти внешнего стандартного электромагнитного поля. 

Затем отключают внешний генератор и включают калибровочный регулируемый генератор 2. Частота генера- 
тора такая же, как у внешнего генератора стандартного поля. Выходное напряжение регулируемого генератора 2 по- 
ступает на антенну 1 и образует вокруг калибровочной антенны электромагнитное поле. Напряженность поля, создан- 
ного генератором 2 и антенной 1, воздействует на магнитодиод 3 и преобразуется в нем в соответствующий электри- 
ческий сигнал. Этот сигнал усиливается регулируемыми усилителями 5 и 6 и передается на измерительный прибор 7. 
Изменяя амплитуду выходного сигнала генератора 2, добиваются таких значений измерительного прибора 7, которые 
были на нем при воздействии стандартного внешнего электромагнитного поля заданной напряженности. Эти значения 
перестраиваемого генератора 2 фиксируют. При этом, созданное поле отличается от равномерного стандартного, но 
оно эквивалентно ему и вызывает в магнитодиоде такой же электрический сигнал. 

Калибровка измерителя используется для осуществления постоянной и своевременной коррекции изменений, 
связанных со старением, температурой, давлением и тряской. 

При эксплуатации, перед измерением, вначале экранируют измеритель и калибруют его. После этого, изменяя 
усиление перестраиваемых усилителей 5 и 6, устанавливают значения измерительного прибора 7, равное значениям 
при первичной установке чувствительности. После этого выключают калибровочный генератор 2 и производят изме- 
рение. 

Распределение интенсивности поля в интерферрограмме усилителя 6 (рис. 2), формируемого в плоскости ли- 
нейки фотоприемных устройств, при наличии измеряемого сигнала можно определить как: 
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В+ АК-+Г, В+Г, 
где: 


В —щ член, характеризующий постоянный световой фон в плоскости главного изображения; 


Ь — амплитудный коэффициент при интерференционных членах; 
' 


5] — Положение точечного источника 5 после его перемещения вдоль оптической оси; 


' 
5 — зеркальное отражение точки 5, ; 


И; — расстояние от 5, в плоскости ХО7, до произвольной точки на голограмме; 


Г у > 
п; —Щ расстояние от 5 до произвольнои точки на голограмме; 


! 
р. — расстояние от 5. › до произвольной точки на голограмме; 
а', — амплитудный коэффициент затухания поля от источника 5' в плоскости голограммы; 
а е — амплитудный коэффициент затухания поля от источника 5', в плоскости голограммы; 
А, — коэффициент затухания прямой волны; 
2ДАа — коэффициент затухания дифрагированной волны; 


ВК — расстояние от 9 до зеркала вдоль оптической оси (оптическая ось перпендикулярна плоскости голо- 
граммы); 


! 
ДК — перемещение точечного источника из К В 5 1; 


0 — угол между голограммой и зеркалом; 
К — волновое число; 
АВ — голограмма; 
АО — отражательное зеркало. 





Рис. 2. Интенсивность оптического поля в плоскости главного изображения 
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Заключение. Применение рассмотренного выше метода измерения напряженности магнитной составляю- 
щей электромагнитного поля позволит существенно повысить точность и удобство измерений, даст возможность 
создавать высокочувствительные, малогабаритные, сравнительно простые в эксплуатации приборы, обеспечива- 
ющие возможность сопряжения с различными устройствами вывода и наглядности информации. 
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